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口蹄疫 A型磁微粒化学发光抗体检测方法

1 范围

本文件规定了口蹄疫A型磁微粒化学发光抗体检测方法的范围、规范性引用文件、术语和定义、技

术原理、试剂与耗材、器材与设备、样品采集及处理、操作步骤、试验成立条件和结果判定标准等内容。

本文件适用于动物全血或血清中的口蹄疫A型抗体检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件的必不可少的条款。其中注日期的引用文件，

仅注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

磁性微球溶液：包被口蹄疫病毒 VP1 蛋白的磁性微球溶液，主要成分为口蹄疫病毒 VP1 蛋白包被的

磁性微球、缓冲液、牛血清白蛋白、防腐剂。

4 技术原理

利用口蹄疫A型病毒抗原包被的磁性微粒采用直接化学发光技术的竞争法检测。将待测样本、口蹄

疫A型病毒抗原包被的磁性微粒以及吖啶酯标记的口蹄疫A型病毒抗体结合物混合；洗涤后，将预激发液

和激发液分别添加到反应混合物中；测量的化学发光反应的结果对待测样本判定。

5 试剂与耗材

5.1 磁性微球溶液，制备方法见附录 A.1。
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5.2 预激发液，制备方法见附录 A.2。

5.3 激发液，制备方法见附录 A.3。

5.4 浓缩洗涤液，制备方法见附录 A.4。

5.5 标记物，制备方法见附录 B。

5.6 口蹄疫 A 型病毒抗体标准阳性血清、标准阴性血清，制备方法见附录 C。

6 器材与设备

6.1 高速冷冻离心机（最大离心力：15000 r/min）。

6.2 全自动化学发光免疫分析仪。

6.3 2 ℃～8 ℃冰箱，-20 ℃冰箱。

6.4 一次性采血器（5 mL、10 mL）。

6.5 1.5 mL 灭菌离心管。

6.6 专用样本架。

6.7 反应杯。

7 实验前准备工作

7.1 样本采集及处理

7.1.1 进行静脉无菌采血，不少于 2 mL。采集静脉血时，每只动物使用一个采血器。

7.1.2 将血液室温静置于斜面 2 h，待血液自然凝固后，置 2 ℃～8 ℃冰箱中放置不少于 2 h，然后置

高速冷冻离心机 4000 r/min 离心 10 min。

7.1.3 小心吸出上层血清保存备用。血清应清亮，无溶血、无污染。

7.2 血清样本的存放与运送

7.2.1 血清样本若在一周内检测，可置 2 ℃～8 ℃条件下保存。若超过一周检测，应置于-20 ℃以下

冷冻保存，避免反复冻融。

7.2.2 运输时注意冷藏，采集的血清样本可用冰袋或保温桶加冰密封等方式运输，运输时间应尽量缩短，

确保样品有效无污染。按照《NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范》进行样品的保存。
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7.3 溶液配置

洗液（25×）：将浓缩洗涤液用蒸馏水或纯化水25倍稀释（一份浓缩洗涤液（25×）加24份蒸馏水

或纯化水）。

7.4 仪器准备

阅读仪器说明书，按已经确定好的参数设定好仪器参数，放置相关试剂、样本、所需耗材，开始检

测（具体设置方法按照仪器说明书）。

8 操作步骤

8.1.1 将样品架置入相应样品仓内，仪器自动吸取50μL待检样品、阴、阳标准血清加入反应杯。

8.1.2 加入20μL磁性微粒溶液、100μL标记物，在37 ℃条件下温育10 min（±1 min）。

8.1.3 清洗3次，洗涤后分别加入100μL预激发液和100μL激发液，孵育3 min。

8.1.4 读取发光值。

9 结果判定

9.1 试验成立条件

阴性对照发光值与阳性对照发光值之比不小于 10，实验成立。

9.2 结果判定

样本发光值与阴性对照发光值之比小于等于 0.5,样本判定为阳性；样本发光值与阴性对照发光值

之比大于 0.5，样本判定为阴性。中
国
兽
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附录 A

（规范性）

相关试剂

A.1 磁性微球溶液

磁性微球溶液购自市场商家。

A.2 预激发液

含有 0.125%～1%的二甲基甲酰胺或乙醇和 0.125%～1% 吐温-20 的 H2O2。

A.3 激发液

含有0.125%～1%的二甲基甲酰胺或乙醇和0.125%～1% 吐温-20的NaOH。

A.4 浓缩洗涤液

丁二酸 1.98 g

六水丁二酸钠 62.16 g

氯化钠 225 g

吐温-20 13.7 5g
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附录 B

（规范性）

标记物

取一定量口蹄疫 A 型病毒单克隆抗体，采用 0.05 moL/L pH 9.5 的 CB 调整浓度为 1 mg/mL；按抗

体:吖啶酯=1:10～1:20 摩尔比边搅拌边混匀，室温反应 0.5 h～1.5 h；透析纯化至少 3 次去除多余小

分子，加入等量甘油，放置-20 ℃保存。
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附录 C

（规范性）

口蹄疫 A 型病毒抗体标准阳性血清、标准阴性血清

C.1 阴性对照的制备

C.1.1 采血

对 1 头没有感染口蹄疫 A 型病毒的健康动物进行颈部静脉大量采血，经病毒中和实验检测为口蹄疫

A型病毒抗体阴性血清。

C.1.2 制备血清

室温（15 ℃～25 ℃）待血液凝固后，37 ℃静置 2 h 后，然后 2 ℃～8 ℃静置 1 h，将析出的血

清转移到离心瓶中，以 2000 r/min 离心 5 min，收集上清。

C.1.3 血清的分装及保存

将制备的血清混合均匀后，0.22 μm 滤膜过滤除菌，将血清与冻干保护剂按 8.5∶1 比例混匀，无

菌定量分装，1 mL/瓶，冷冻真空干燥，置-70 ℃以下保存，标记为“口蹄疫 A 型病毒抗体标准阳性血

清”，同时注明制备日期等信息。

C.2 阳性对照的制备

C.2.1 免疫与采血

用口蹄疫 A 型灭活疫苗于每头猪耳背后肌肉注射，2 mL／头份。免疫后 1 周，每周无菌采血，用病

毒中和试验检测蹄疫 A 型病毒抗体阳性，检测抗体效价不低于 1：512 时，无菌采集免疫猪血液。

C.2.2 分装、冻干及保存

将制备的血清混匀后，经 0.22μm 滤膜过滤除菌，将血清与冻干保护剂按 8.5∶1 比例混匀，无菌

定量分装，1 mL/瓶，冷冻真空干燥，置-70 ℃下保存，标记为“口蹄疫 A 型病毒抗体标准阳性血清”，

同时注明制备日期等信息。
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